
定向透药治疗仪配置/功能需求

1、 液晶触屏，中文显示，电流与电磁波形实时显示；
2、 最大输出电流:大于100mA自动断电；
3、 输出电流调节范围:在0~100mA范围内可调；
4、 输出电流稳定度:输出电流变化率≤10%；
5、 二通道输出;中、低双频率输出;
6、 运行模式:连续运行;定时时间:1~60min;
[bookmark: _GoBack]7、治疗仪功能:配备输出强度设置，输出状态指示，配备输出方式停止和启动，配备治疗结束自动停止输出，声音提示等功能。
